
G

Gerätemessunsicherheit

C. Vidal1 und W.-R. Külpmann2
1Landeskriminalamt Niedersachsen, Dezernat 53 „Chemie“,
Hannover, Deutschland
2Hannover, Deutschland

Englischer Begriff instrumental measurement uncertainty

Definition Komponente der Messunsicherheit, die von
einem in Gebrauch befindlichen Messgerät oder Messsystem
herrührt (BIPM et al. 2010). Für Beispiele und Anmerkungen
s. Literatur.
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