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Grenzwert der Messabweichung
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Synonym(e) Fehlergrenze

Englischer Begriff maximum permissible measurement
error; maximum permissible error; limit of error

Definition Extremwert einer Messabweichung in Bezug auf
einen bekannten Referenzwert, durch Spezifikation oder Vor-
schriften zugelassen für eineMessung, einMessgerät oder ein
Messsystem (BIPM et al. 2010). Für Anmerkungen s. Litera-
tur.
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