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Englischer Begriff reproducibility condition of measure-
ment; reproducibility condition

Definition Messbedingung bei einer Menge von Bedingun-
gen, die unterschiedliche Messorte, Bediener, Messsysteme
(s. ▶Messsystem) und wiederholte Messungen (s. ▶Mes-
sung) an demselben oder an ähnlichen Objekten umfasst
(Brinkmann 2012). Für Anmerkungen s. Literatur.
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